
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 

Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и 
Богдановическом районах »

Испытательный лабораторный центр 
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.510432 

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016

Юридический адрес: пер.Отдельный,3, г.Екатеринбург, 620078 тел.(343)374-13-79; факс (343)374-47-03 
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/66700100 
Фактический адрес: проспект Победы 97, г. Каменск-Уральский, 623418 тел., факс: (3439) 34-03-84, 36-47-64 

проезд Строителей, ТА, г. Сухой Лог, 624800 тел., факс: (34373) 4-26-86, 4-28-86

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1 0 2 4 3 ,1 0 2 4 4  от  3 ию ня 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАУ ГО Богданович "МФСЦ "Олимп"

2. Юридический адрес: г. Богданович, Ленина ул., 5 А

3. Наименование образца (пробы):
Проба № 10243 - Вода питьевая (до фильтра)
Проба № 10244 - Вода питьевая (после фильтра)

4. Место отбора: МАУ ГО Богданович "МФСЦ "Олимп", г. Богданович, Ленина ул., 5 А 
Проба № 10243 - кран ХВС до фильтра
Проба № 10244 - кран ХВС после фильтра

5. Условия отбора, доставки 
Дата и время отбора:
Проба № 10243 -20.05.2019 14:30 
Проба № 10244 - 20.05.2019 14:45
Ф.И.О., должность: Перегримова А. С., Техник; Валов С.В., зам. директора по АХЧ 
Условия доставки: термоконтейнер + 4 ° С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2019 17:30 
НД на отбор проб:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в 
трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 15/1559 от 19.03.2019 
Заявление(заявка) № 1728 от 14.03.2019

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 02.19.10243 К 5/37; 02.19.10244 К 5/37

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности.

ГОСТ Р 57164-2016 Методы определения запаха, вкуса и мутности.
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 "Методика выполнения измерений массовых концентраций железа, кобальта, марганца, меди, никеля, 
серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом атомно-абсорбционной спектрометрии"

10. Средства измерений, испытательное оборудование:
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№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Весы лабораторные электронные 
ВЛТ-1500П

212976967 19874-02 1036468 от 29.08.2018 28.08.2019

2 Гиря калибровочная 1000 г F2 Z-2112633 23653-02 1055369 от 18.10.2018 17.10.2019
О Преобразователь измерительный рН- 

метр МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-3 01
400 21545-01 1066019 от 19.11.2018 18.11.2019

4 Преобразователь измерительный рН- 
метр МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-3 01

456 21545-01 1065583 от 19.11.2018 18.11.2019

5 Спектрометр атомно-абсорбционный 
iCE3500

АА05154305 40222-13 1011815 от 20.06.2018 19.06.2019

6 Термометр ртутный стеклянный 
лабораторный ТЛ-4

642 303-91 клеймо в паспорте от 
20.06,2016

19.06.2019

7 Термометр ртутный стеклянный СП- 
64

84.1 6317-77 клеймо в паспорте от 
17.08.2017

16.08.2020

8 Термометр стеклянный керосиновый 
СП-2

67 4657-12 клеймо в паспорте от 
15.11.2017

14.11.2019

9 Фотометр фотоэлектрический КФК- 
2МП

9203252 9301-83 1021371 от 18.07.2018 17.07.2019

10 Электрод стеклянный 
комбинированный ЭСК-10601/7

10576 16767-08 клеймо в паспорте от 
23.10.2018

22.10.2019

11 Электрод стеклянный 
комбинированный ЭСК-10610

29781 16767-08 клеймо в паспорте от 
24.10.2018

23.10.2019

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 97 
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, проезд Строителей, 7А

13. Результаты испытаний
№№ Определяемые Единицы Результаты Величина НД на методы
п/п показатели измерения испытаний допустимого уровня исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З
Образец поступил 20.05.2019 17:30 

Регистрационный номер пробы в журнале 10243
испытания проведены по адресу:623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 97 

дата начала испытаний 20.05.2019 17:40 дата выдачи результата 21.05.2019 11:35
1 Запах балл 1 не более 2 ГОСТ Р 57164-2016
2 Мутность ( по каолину) мг/дмЗ 0,89±0Л8 не более 1,5 ГОСТ Р 57164-2016
3 Цветность градус 13,6±2,7 не более 20 ГОСТ 31868-2012

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Грехова И. А., зав. лабораторией контроля химических факторов
К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Й  Х И М И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З

Образец поступил 20.05.2019 18:00 
Регистрационный номер пробы в журнале 10243

испытания проведены по алресу:623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 97 
дата начала испытаний 21.05.2019 09:00 дата выдачи результата 22.05.2019 18:03

1 Железо /
Железо (Fe, суммарно)

мг/дмЗ менее 0,1 не более 0,3 ПНДФ 14.1:2:4.139-98

2 Марганец /
Марганец (Мп, суммарно)

мг/дмЗ менее 0,05 не более 0,1 ПНДФ 14.1:2:4.139-98

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Грехова И. А., зав. лабораторией контроля химических факторов
Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я

Образец поступил 20.05.2019 17:40 
Регистрационный номер пробы в журнале 10243

испытания проведены по адресу:624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, проезд Строителей, 7А  
дата начала испытаний 20.05.2019 17:45 дата выдачи результата 22.05.2019 14:46

1 Колифаги БОЕ/100 мл не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01
2 Общее микробное число КОЕ/мл 4 не более 50 МУК 4.2.1018-01
3 Общие колиформные 

бактерии
бактерий в 100 

мл
не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

4 Т ермото лерантные 
колиформные бактерии

бактерий в 100 
мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кунавина Л, В., зав лабораторией контроля биологических факторов

Протокол(ы) № 10243, 10244 распечатан 03.06.2019 стр. 2 из 3
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кунавина Л. В., завлабораторией контроля биологических факторов
О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З

Образец поступил 20.05.2019 17:30 
Регистрационный номер пробы в журнале 10242

испытания проведены по адресу:623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 97 
дата начала испытаний 20.05.2019 17:40 дата выдачи результата 21.05.2019 11:34

1 Запах балл 1 не более 2 ГОСТ Р 57164-2016
2 Мутность ( по каолину ) мг/дмЗ 0,65±0,13 не более 1,5 ГОСТ Р 57164-2016
3 Привкус балл 1 не более 2 ' ГОСТ Р 57164-2016
4 Цветность градус 11,8±2,4 не более 20 ГОСТ 31868-2012

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Грехова И. А., зав. лабораторией контроля химических факторов
К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Й  Х И М И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З

Образец поступил 20.05.2019 18:00 
Регистрационный номер пробы в журнале 10242

испытания проведены по адресу:623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 97 
дата начала испытаний 21.05.2019 09:00 дата выдачи результата 22.05.2019 18:03

1 Железо /
Железо (Fe, суммарно)

мг/дмЗ 0,100±0,023 не более 0,3 ПНДФ 14.1:2:4.139-98

2 Марганец /
Марганец (Мп, суммарно)

мг/дмЗ менее 0,05 не более 0,1 ПНДФ 14.1:2:4.139-98

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Грехова И. А., зав. лабораторией контроля химических факторов
Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я

Образец поступил 20.05.2019 17:40 
Регистрационный номер пробы в журнале 10242

испытания проведены по адресу:624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, проезд Строителей, 7А 
дата начала испытаний 20.05.2019 17:45 дата выдачи результата 22.05.2019 14:46

1 Колифаги БОЕ/ЮО мл не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01
2 Общее микробное число КОЕ/мл 0 не более 50 МУК 4.2.1018-01
3 Общие колиформные 

бактерии
бактерий в 100 

мл
не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

4 Термотолерантные 
колиформные бактерии

бактерий в 100 
мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кунавина Л. В., зав.лабораторией контроля биологических факторов

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

СавингиХ В. фельдшер-лаборант

Зав. лабораторией контроля химических факторов__

Завлабораторией контроля биологических факторов

_ Грехова И.А. 

Кунавина Л.В.

Зам.Главного врача фили 
в Свердловской области, 
Сухоложском и Богдан* 
руководитель ИЛЦ_

гигиены и эпидемиологии 
альский, Каменском районе,

У  Н.Е. Ковтунов
2019 г.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 

Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и 
Богдановическом районах »

Испытательный лабораторный центр 
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.510432 

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016

Юридический адрес: пер.Отдельный,3, г.Екатеринбург, 620078 тел.(343)374-13-79; факс (343)374-47-03 
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/66700100 
Фактический адрес: проспект Победы 97, г. Каменск-Уральский, 623418 тел., факс: (3439) 34-03-84, 36-47-64 

проезд Строителей, 7А г. Сухой Лог, 624800 тел., факс: (34373) 4-26-86, 4-28-86

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 10235-10240 от 3 июня 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАУ ГО Богданович "МФСЦ "Олимп"

2. Юридический адрес: г. Богданович, Ленина ул., 5 А

3. Наименование образца (пробы):
Вода питьевая (бассейн, чаша)

4. Место отбора: МАУ ГО Богданович "МФСЦ "Олимп", г. Богданович, Ленина ул., 5 А 
Проба № 10235 - чаша бассейна- с поверхности 1 см., детский бассейн
Проба № 10236 - чаша бассейна —с глубины 30 см., детский бассейн 
Проба № 10237 - чаша бассейна- с поверхности 1 см, учебно-тренировочный 
Проба № 10238 - чаша бассейна —с глубины 30 см., учебно-тренировочный 
Проба № 10239 - чаша бассейна - с поверхности 1 см., плескательная ванна 
Проба № 10240 - чаша бассейна —с глубины 30 см.,плескательная ванна

5. Условия отбора, доставки 
Дата и время отбора:
Проба № 10235 -20.05.2019 15:30 
Проба № 10236 -20.05.2019 15:35 
Проба № 10237 -20.05.2019 15:40 
Проба № 10238 -20.05.2019 15:45 
Проба № 10239 -20.05.2019 15:50 
Проба № 10240 -20.05.2019 15:55
Ф.И.О., должность: Перегримова А. С., Техник 
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2019 17:30 
НД на отбор проб:
Проба №  10235 - ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ISO 
19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно
паразитологических исследований.".
Проба № 10236 - ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ISO 
19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно
паразитологических исследований.".
Проба № 10237 - ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ISO 
19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", МУК 4;2.2661-10 "Методы санитарно
паразитологических исследований. ".
Проба № 10238 - ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ISO 
19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно
паразитологических исследований.".
Проба № 10239 - ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ISO 
19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
Проба № 10240 - ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ISO 
19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
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6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 15/1559 от 19.03.2019 
Заявление(заявка) № 1728 от 14.03.2019

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 
качеству воды. Контроль качества."

8. Код образца (пробы): 02.19.10235 К 5/37; 02.19.10236 К 5/37; 02.19.10237 К 5/37; 02.19.10238 К 5/37;
02.19.10239 К 5/37; 02.19.10240 К 5/37

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности.
ГОСТ 31951-2012 "Вода питьевая. Определение содержания летучих галогенорганических соединений газожидкостной 
хроматографией."
ГОСТ 4245-72 "Вода питьевая . Методы определения содержания хлоридов"
ГОСТ Р 57164-2016 Методы определения запаха, вкуса и мутности.
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
МУК 4.2.1884-04 "Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных 
объектов."
МУК 4.2.2314-08 "Методы санитарно-паразитологического анализа воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре
№ свидетельства 

о поверке, протокола об 
аттестации

Срок
действия

1 Ареометр АОН-1 680 9298-06 872195 от 10.02.2017 09.02.2021
2 Весы лабораторные электронные 

ВЛТ-1500П
212976967 19874-02 1036468 от 29.08.2018 28.08.2019

3 Гиря калибровочная 1000 г F2 Z-2112633 23653-02 1055369 от 18.10.2018 17.10.2019
4 Микрошприц SGE-Chromatec 1744466 39206-08 1027920 от 07.08.2018 06.08.2019
5 Преобразователь измерительный рН- 

метр МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-3 01
400 21545-01 1066019 от 19.11.2018 18.11.2019

6 Преобразователь измерительный рН- 
метр МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-3 01

456 21545-01 1065583 от 19.11.2018 18.11.2019

7 Термометр ртутный стеклянный 
лабораторный ТЛ-4

642 303-91 клеймо в паспорте от 
20.06.2016

19.06.2019

8 Термометр ртутный стеклянный СП- 
64

84.1 6317-77 клеймо в паспорте от 
17.08.2017

16.08.2020

9 Термометр стеклянный керосиновый 
СП-2

67 4657-12 клеймо в паспорте от 
15.11.2017

14.11.2019

10 Фотометр фотоэлектрический КФК- 
2МП

9203252 9301-83 1021371 от 18.07.2018 17.07.2019

11 Хроматограф Кристалл 2000 079 11657-88 1011814 от 20.06.2018 19.06.2019
12 Электрод стеклянный 

комбинированный ЭСК-10601/7
10576 16767-08 клеймо в паспорте от 

23.10.2018
22.10.2019

13 Электрод стеклянный 
комбинированный ЭСК-10610

29781 16767-08 клеймо в паспорте от 
24.10.2018

23.10.2019

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 97 
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, проезд Строителей, 7А

13. Результаты испытаний
№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й А Н А Л И З
Образец поступил 20.05.2019 17:30 

Регистрационный номер пробы в журнале 10235
испытания проведены по адресу:623418. Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 97 

дата начала испытаний 20.05.2019 17:40 дата выдачи результата 21.05.2019 12:01
1 Запах балл 3 не более 3 ГОСТ Р 57164-2016
2 Мутность ( по каолину ) мг/дмЗ менее 0,58 не более 2 ГОСТ Р 57164-2016
3 Цветность градус 8,9±2,7 не более 20 ГОСТ 31868-2012

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Грехова И. А., зав. лабораторией контроля химических факторов

Протокол(ы) № 10235-10240 распечатан 03.06.2019 стр. 2 из 6
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Мутность ( по каолину) мг/дмЗ менее 0,58 не более 2 ГОСТ Р 57164-2016
Цветность градус 9,4±2;8 не более 20 ГОСТ 31868-2012

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Грехова И. А., зав. лабораторией контроля химических факторов
К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Й  Х И М И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З

Образец поступил 20.05.2019 17:30 
Регистрационный номер пробы в журнале 10238

испытания проведены по адресу:623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 97

1 Хлориды / мг/дмЗ 520±78 не более 700 ГОСТ 4245-72
Хлориды (по С1)

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Грехова И. А., зав. лабораторией контроля химических факторов
Образец поступил 21.05.2019 08:00 

Регистрационный номер пробы в журнале 10238
испытания проведены по адресу:623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 97

Хлороформ мг/дмЗ 0,009±0,003 не более 0,1 ГОСТ 31951-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Грехова И. А., зав. лабораторией контроля химических факторов

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 20.05.2019 17:40 

Регистрационный номер пробы в журнале 10238
испытания проведены по адресу:624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, проезд Строителей, 7А 

_________ дата начала испытаний 20.05.2019 17:45 дата выдачи результата 22.05,2019 14:46_________
S. aureus бактерий в 100 

мл
не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1884-04

Колифаги БОЕ/100 мл не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные 
бактерии___________

бактерий в 100 
мл

0 не более 1 МУК 4.2.1018-01

Термотолерантные 
колиформные бактерии

бактерий в 100 
мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кунавина Л. В., зав.лабораторией контроля биологических факторов
П А Р А З И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я

Образец поступил 20.05.2019 17:40 
Регистрационный номер пробы в журнале 10238

испытания проведены по адресу:624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, проезд Строителей, 7А 
_________ дата начала испытаний 22.05.2019 10:40 дата выдачи результата 22.05.2019 15:01__________

Цисты патогенных кишечных 
простейших_______________

число в 50 л не обнаружено отсутствие МУК 4.2.2314-08

Яйца гельминтов число в 50 л не обнаружено отсутствие МУК 4.2.2314-08
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кунавина Л. В., зав. лабораторией контроля биологических факторов

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З
Образец поступил 20.05.2019 17:30 

Регистрационный номер пробы в журнале 10239
испытания проведены по адресу:623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 97 

____________ дата начала испытаний 20.05.2019 17:40 дата выдачи результата 21,05.2019 11:29____________
Запах балл 4 балла хлорный не более 3 ГОСТ Р 57164-2016
Мутность ( по каолину) мг/дмЗ менее 0,58 не более 2 ГОСТ Р 57164-2016
Цветность градус 7,9±2,4 не более 20 ГОСТ 31868-2012

ФИО лица ответственного за проведение испытаний: Грехова И. А., зав. лабораторией контроля химических факторов
К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Й  Х И М И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З

Образец поступил 20.05.2019 17:30 
Регистрационный номер пробы в журнале 10239

испытания проведены по адресу:623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 97 
дата начала испытаний 20.05.2019 17:40 датавыдачи результата 21.05.2019 11:29

Хлориды / 
Хлориды (по С1)

мг/дмЗ 310±47 не более 700 ГОСТ 4245-72

ФИО лица ответственного за проведение испытаний: Грехова И. А., зав. лабораторией контроля химических факторов
Образец поступил 21.05.2019 08:00 

Регистрационный номер пробы в журнале 10239
испытания проведены по адресу:623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 97

Хлороформ мг/дмЗ 0,011±0,004 не более 0,1 ГОСТ 31951-2012
ФИО лица ответственного за проведение испытаний: Грехова И. А., зав. лабораторией контроля химических факторов
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№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 20.05.2019 17:40 

Регистрационный номер пробы в журнале 10239
испытания проведены по адресу:624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, проезд Строителей, 7А 

дата начала испытаний 20.05.2019 17:45 дата выдачи результата 22.05.2019 14:46
1 S. aureus бактерий в 100 

мл
не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1884-04

2 Колифаги БОЕ/100 мл не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01
3 Общие колиформные 

бактерии
бактерий в 100 

мл
0 не более 1 МУК 4.2.1018-01

4 Термотолерантные 
колиформные бактерии

бактерий в 100 
мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кунавина Л. В., зав.лабораторией контроля биологических факторов
О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й А Н А Л И З

Образец поступил 20.05.2019 17:30 
Регистрационный номер пробы в журнале 10240

испытания проведены по адресу:623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 97 
дата начала испытаний 20.05.2019 17:40 дата выдачи результата 21.05.2019 11:31

1 Запах балл 4 балла хлорный не более 3 ГОСТ Р 57164-2016
2 Мутность ( по каолину) мг/дмЗ менее 0,58 не более 2 ГОСТ Р 57164-2016
3 Цветность градус 8,7±2,6 не более 20 ГОСТ 31868-2012

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Грехова И. А., зав. лабораторией контроля химических факторов
К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Й  Х И М И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З

Образец поступил 20.05.2019 17:30 
Регистрационный номер пробы в журнале 10240

испытания проведены по адресу:623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 97 
дата начала испытаний 20.05.2019 17:40 дата выдачи результата 21.05.2019 11:31

1 Хлориды / 
Хлориды (по С1)

мг/дмЗ 310±47 не более 700 ГОСТ 4245-72

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Грехова И. А., зав. лабораторией контроля химических факторов
Образец поступил 21.05.2019 08:00 

Регистрационный номер пробы в журнале 10240
испытания проведены по адресу:623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 97 

дата начала испытаний 21.05.2019 09:00 дата выдачи результата 21.05.2019 13:58
2 Хлороформ мг/дмЗ 0,015±0,005 не более ОД ГОСТ 31951-2012

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Грехова И. А., зав. лабораторией контроля химических факторов
Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я

Образец поступил 20.05.2019 17:40 
Регистрационный номер пробы в журнале 10240

испытания проведены по адресу:624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, проезд Строителей, 7А 
дата начала испытаний 20.05.2019 17:45 дата выдачи результата 22.05.2019 14:46

1 S. aureus бактерий в 100 
мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1884-04

2 Колифаги БОЕ/100 мл не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01
3 Общие колиформные 

бактерии
бактерий в 100 

мл
0 не более 1 МУК 4.2.1018-01

4 Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

бактерий в 100 
мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кунавина Л. В., зав.лабораторией контроля биологических факторов

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Зав. лабораторией контроля химических факторов 

Зав.лабораторией контроля биологических факторов

Савина J I 3 .  фельдшер-лаборант

Грехова И. А.

Зам.Главного врача филг 
в Свердловской области^ 
Сухоложском и Богдане 
руководитель ИЛЦ_

, тащ ить/ л

^  'Щёйфгигиены и эпидемиологии
" йьский, Каменском районе,

___л  *\\
эчеТ-Урапьосий Ц> *  I i 

Каменском района ‘fe  у  п  
^Сухоложсюи •• ТоГПТ

\]§ № .w e,4e«i
районах»
Ф *  ви

’ф

Кунавина Л.В.

_  Н.Е. Ковтунов
2019 г.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 

Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и 
Богдановическом районах »

Испытательный лабораторный центр 
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № R A .R U .510432 

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016

Юридический адрес: пер.Отдельный,3, г.Екатеринбург, 620078 тел.(343)374-13-79; факс (343)374-47-03 
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/66700100 
Фактический адрес: проспект Победы 97, г. Каменск-Уральский, 623418 тел., факс: (3439) 34-03-84, 36-47-64 

проезд Строителей, 7 А  г. Сухой Лог, 624800 тел., факс: (34373) 4-26-86, 4-28-86

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 10241,10242 от 3 июня 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАУ ГО Богданович "МФСЦ "Олимп"

2. Юридический адрес: г. Богданович, Ленина ул., 5 А

3. Наименование образца (пробы):
Проба № 10241 - Вода питьевая (системы ГВС)
Проба № 10242 - Вода питьевая (распределительная сеть)

4. Место отбора: МАУ ГО Богданович "МФСЦ "Олимп", г. Богданович, Ленина ул., 5 А 
Проба № 10241 - кран ГВС душевая
Проба № 10242 - кран ХВС душевая

5. Условия отбора, доставки 
Дата и время отбора:
Проба № 10241 -20.05.2019 15:00 
Проба № 10242 -20.05.2019 15:15
Ф.И.О., должность: Перегримова А. С., Техник 
Условия доставки: термоконтейнер + 4 0 С 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2019 17:30 
НД на отбор проб:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в 
трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 15/1559 от 19.03.2019 
Заявление(заявка) № 1728 от 14.03.2019

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 02.19.10241 К 5/37; 02.19.10242 К 5/37

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности.
ГОСТ Р 57164-2016 Методы определения запаха, вкуса и мутности.
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом.
ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 "Методика выполнения измерений массовых концентраций железа, кобальта, марганца, меди, никеля, 
серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом атомно-абсорбционной спектрометрии"

10. Средства измерений, испытательное оборудование:
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№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Госреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Весы лабораторные электронные 
ВЛТ-1500П

212976967 19874-02 1036468 от 29.08.2018 28.08.2019

2 Гиря калибровочная 1000 г F2 Z-2112633 23653-02 1055369 от 18.10.2018 17.10.2019
3 Преобразователь измерительный рН- 

метр МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-3 01
400 21545-01 1066019 от 19.11.2018 18.11.2019

4 Преобразователь измерительный рН- 
метр МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-3 01

456 21545-01 1065583 от 19.11.2018 18.11.2019

5 Преобразователь МУЛЬТИТЕСТ 
ИПЛ-101

453 38683-08 1061051 от 07.11.2018 06.11.2019

6 Спектрометр атомно-абсорбционный 
iCE3500

АА05154305 40222-13 1011815 от 20.06.2018 19.06.2019

7 Термометр ртутный стеклянный 
лабораторный ТЛ-4

642 303-91 клеймо в паспорте от 
20.06.2016

19.06.2019

8 Термометр ртутный стеклянный СП- 
64

84.1 6317-77 клеймо в паспорте от 
17.08.2017

16.08.2020

9 Термометр стеклянный керосиновый 
СП-2

67 4657-12 клеймо в паспорте от 
15.11.2017

14.11.2019

10 Фотометр фотоэлектрический КФК- 
2МП

9203252 9301-83 1021371 от 18.07.2018 17.07.2019

11 Электрод стеклянный 
комбинированный ЭСК-10601

10584 16767-08 клеймо в паспорте от 
23.10.2018

22.10.2019

12 Электрод стеклянный 
комбинированный ЭСК-10601/7

10576 16767-08 клеймо в паспорте от 
23.10.2018

22.10.2019

13 Электрод стеклянный 
комбинированный ЭСК-10610

29781 16767-08 клеймо в паспорте от 
24.10.2018

23.10.2019

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 97 
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, проезд Строителей, 7А

13. Результаты испытаний
№№ Определяемые Единицы Результаты Величина НД на методы
п/п показатели измерения испытаний допустимого уровня исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й А Н А Л И З
Образец поступил 20.05.2019 17:30 

Регистрационный номер пробы в журнале 10241
испытания проведены по адресу:623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 97 

дата начала испытаний 20.05.2019 17:40 дата выдачи результата 21.05.2019 11:32
1 Запах балл 1 не более 2 ГОСТ Р 57164-2016
2 Мутность ( по каолину) мг/дмЗ 0,66±0,13 не более 1,5 ГОСТ Р 57164-2016
3 Цветность градус 9,7±2,9 не более 20 ГОСТ 31868-2012

ФИО лица ответственного за проведение испытаний: Грехова И. А., зав. лабораторией контроля химических факторов
К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Й  Х И М И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З

Образец поступил 20.05.2019 17:30 
Регистрационный номер пробы в журнале 10241

испытания проведены по адресу:623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 97 
дата начала испытаний 20.05.2019 17:40 дата выдачи результата 21.05.2019 11:32

1 Водородный показатель (pH) ед. pH 7,4±0,2 6 -9 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
ФИО лица ответственного за проведение испытаний: Грехова И. А., зав. лабораторией контроля химических факторов

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 20.05.2019 17:40 

Регистрационный номер пробы в журнале 10241
испытания проведены по адресу:624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, проезд Строителей, 7А 

дата начала испытаний 20.05.2019 17:45 дата выдачи результата 21.05.2019 13:42
1 Общее микробное число КОЕ/мл 0 не более 50 МУК 4.2.1018-01
2 Общие колиформные 

бактерии
бактерий в 100 

мл
не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Споры
сульфитреду пирующих 
клостридий

спор в 20 мл не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

4 Термотолерантные 
колиформные бактерии

бактерий в 100 
мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01
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№№ Определяемые Единицы Результаты Величина НД на методы
п/п показатели измерения испытаний допустимого уровня исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З
Образец поступил 20.05.2019 17:30 

Регистрационный номер пробы в журнале 10244
испытания проведены по адресу:623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 97 

дата начала испытаний 20.05.2019 17:40 дата выдачи результата 21.05.2019 11:36
1 Запах балл 1 не более 2 ГОСТ Р 57164-2016
2 Мутность ( по каолину ) мг/дмЗ менее 0,58 не более 1,5 ГОСТ Р 57164-2016
3 Цветность градус 9,2±2,8 не более 20 ГОСТ 31868-2012

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Грехова И. А., зав. лабораторией контроля химических факторов
К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Й  Х И М И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З

Образец поступил 20.05.2019 18:00 
Регистрационный номер пробы в журнале 10244

испытания проведены по адресу:623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 97 
дата начала испытаний 21.05.2019 09:00 дата выдачи результата 22.05.2019 18:03

1 Железо /
Железо (Fe, суммарно)

мг/дмЗ менее 0,1 не более 0,3 ПНДФ 14.1:2:4.139-98

2 Марганец /
Марганец (Мп, суммарно)

мг/дмЗ менее 0,05 не более 0,1 ПНДФ 14.1:2:4.139-98

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Грехова И. А., зав. лабораторией контроля химических факторов
Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я

Образец поступил 20.05.2019 17:40 
Регистрационный номер пробы в журнале 10244

испытания проведены по адресу:624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, проезд Строителей, 7А 
дата начала испытаний 20.05.2019 17:45 дата выдачи результата 22.05.2019 14:47

1 Колифаги БОЕ/100 мл не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01
2 Общее микробное число КОЕ/мл 0 не более 50 МУК 4.2.1018-01
3 Общие колиформные 

бактерии
бактерий в 100 

мл
не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

4 Термотолерантные 
колиформные бактерии

бактерий в 100 
мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кунавина Л. В., зав.лабораторией контроля биологических факторов

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Зав. лабораторией контроля химических факторов 

Зав.лабораторией контроля биологических факторов

Зам.Главного врача филш 
в Свердловской облает] 
Сухоложском и Богда 
руководитель ИЛЦ

гигиены и эпидемиологии 
альский, Каменском районе,

. фельдшер-лаборант

Грехова И.А. 

Кунавина Л.В.

__Н.Е. Ковтунов
^  2019 г.
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